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AB 1117

Sochaczew, dnia 10.11.2015 .
Sprawozdanie z badan nr 676/2015

DANE KLIENTA
nazwa: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie NIP: 837-15-11-874

adres: ul. Marsz. Jézefa Pilsudskiego 65, 96-500 Sochaczew

adres korespondencyjny: j.w.
tel: 468641818 fax: --- e-mail; ---

DOTYCZY ZLECENIA/UMOWY NR: 166/2015

INFORMACJE DOTYCZACE BADANEGO OBIEKTU

badany obiekt: probka Sciekéw

miejsce pobrania probki: Oczyszczalnia Sciekéw przy Placéwee Opiekuiiczo-Wychowawczej
w Gizycach, Gizyce 37, Brzozéow

punkt pobrania probki: zbiornik $ciek6w surowych

data i godzina pobrania prébki: 05.11.2015 r., godz. 9%

norma wedtug ktérej pobrano prébke: PN-ISO 5667-10:1997 (metoda akredytowana)

rodzaj pobranej‘; pfébki *: jednorazowa

imig i nazwisko osoby pobierajgce]j probke: Waldemar Kowaluk — pracownik Laboratorium

numer prébki (nadany przez Laboratorium): 15/11/2015

data i godzina przyjecia prébek w Laboratorium: 05.11.2015 r., godz. 1123

stan probek w chwili przyjecia: dobry (opisaé jesli zty)

data rozpoczecia badan: 05.11.2015 1. data zakoniczenia badan: 10.11.2015 1.

Wyniki odnosza si¢ wylgcznie do prébek dostarczonych przez Klienta lub pobranych na jego zlecenie.

Sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badas nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
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Sprawozdanie z badan nr 676/2615

[ -
WYNIKE BADAN ZLECONYCH DO WYKONANIA
badany wskaznik metoda badawcza jm. wynik 2 nit?pe\J:noécia
pomiaru
BZTy# PN-EN 1899-1:2002 mg/l Oz 210 + 57
ChZTce® PN-ISO 15705:2005 mg/l Oz 418 + 67
azot ogolny A PB-04 wydanie 5 z dnia 31.05.2013 r. mg/1 70+ 18
. PN-EN ISO 6878:2006 p.7
A
fosfor ogdlny + Ap1:2010 + Ap2:2010 mg/1 7,88 +142
zawiesiny ogblne A1) PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 mg/l 170 + 44
pH 4 4
PN-EN ISO 10523:2012 - 73+0,5
temperatura pomiaru 17,4 °C

* Podane warto$ci niepewno$ci stanowia niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnogci 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2.
Niepewno$¢ pomiaru podawana jest tylko w przypadku metod dla ktérych Laboratorium oszacowalo niepewnosé. W przypadku
prébek pobranych i dostarczonych przez Klienta, oszacowana niepewnos¢ nie obejmuje procesu pobierania i transportowania
prébek.

A _ Metoda akredytowana wyszczegblniona w zakresie akredytacji Laboratorium Wodno-Sciekowego nr AB 1117

1) Zastosowano saczek Whatman GF/C
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KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki odnoszg sie wylgcznie do prébek dostarczonych przez Klienta tub pobranych na jego zlecenie.

Sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badail nie moze byé powielane inaczej niz w calodei.
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Sochaczew, dnia 10.11.20151.
Sprawozdanie z badag nr 677/2015

DANE KLIENTA
nazwa: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie NIP: 837-15-11-874

adres: ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
adres korespondencyjny: j.w.
tel: 468641818 fax: --- e-mail: --~

DOTYCZY ZLECENIA/UMOWY NR: 166/2015

INFORMACJE DOTYCZACE BADANEGO OBIEKTU

badany obiekt: prébka Sciekow

miejsce pobrania prébki: Qezyszezalnia Sciekéw przy Mlodziezowym Ofrodku Wychowawczym
w Zaluskowie

punkt pobrania probki: studzienka zbiorcza sciekéw surowych

data i godzina pobrania prébki: 05.11.2015 r., godz. 10%°
norma wedtug ktérej pobrano prébke: PN-ISO 5667-10:1997 (metoda akredytowana)

rodzaj pobranej probki*: jednorazowa

imig i nazwisko osoby pobierajacej probke: Waldemar Kowaluk — pracownik Laboratorium

numer prébki (nadany przez Laboratorium): 16/11/2015

data i godzina przyjecia probek w Laboratorium: 05.11.2015 r., godz. 112

stan prébek w chwili przyjecia: dobry (opisac jesli zty)

data rozpoczgcia badan: 05.11.2015 1. data zakonczenia badan: 10.11.2015 r.

Wyniki odnoszz si¢ wylacznie do prébek dostarczonych przez Kiienta lub pobranych na jego zlecenie.

Sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badat nie moze by¢ powielane inaczsj niz w calogei.
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Sprawozdanie z badan nr 677/2015

N WYNIKI BADAN ZLECONYCH DO WYKONANIA
badany wskaznik metoda badawcza j.m. wynik 2 nie_epe\::nos’,cia
pomiaru
BZTs Y PN-EN 1899-1:2002 mg/l Oz > 3000
ChZTc? PN-ISO 15705:2005 mg/l Oz > 5000
azot ogblny PB-04 wydanie 5 z dnia 31.05.2013r.] mg/l > 100
. PN-EN ISO 6878:2006 p.7
4)
fosfor ogélny + Ap1:2010 + Ap2:2010 mg/l > 250
zawiesiny ogdlne -6 PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 mg/l > 1000
pH 4
PN-EN ISO 10523:2012 - 73+0,5
temperatura pomiaru 17,2 °C

* Podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewnos$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2.
Niepewnos¢ pomiaru podawana jest tylko w przypadku metod dla ktérych Laboratorium oszacowalo niepewnos¢é. W przypadku
probek pobranych i dostarczonych przez Klienta, oszacowana niepewno$c¢ nie obejmuje procesu pobierania i transportowania
probek.

A Metoda akredytowana wyszczegélniona w zakresie akredytacji Laboratorium Wodno-Sciekowego nr AB 1117

D Stezenie BZTs oznaczono w badanej prébee na poziomie 3960 mg/l O — jest to warto§¢ szacunkowa, ktéra wykracza poza
akredytowany zakres metody i nie moze postuzyé do oceny w obszarze prawnie regulowanym

2 Stezenie ChZ T, oznaczono w badanej probee na poziomie 12110 mg/l O — jest to warto$¢ szacunkowa, ktéra wykracza poza
akredytowany zakres metody i nie moze postuzy¢ do oceny w obszarze prawnie regulowanym

%) Stezenie azotu og6lnego oznaczono w badanej probee na poziomie 251 mg/l - jest to wartoéé szacunkowa, kt6ra wykracza poza
akredytowany zakres metody i nie moze postuzy¢ do oceny w obszarze prawnie regulowanym

4 Stezenie fosforu ogélnego oznaczono w badanej prébee na poziomie 38,35 mg/l — jest to warto§é szacunkowa, kt6éra wykracza
poza akredytowany zakres metody i nie moze postuzy¢ do oceny w obszarze prawnie regulowanym

5 Zastosowano sgezek Whatman GF/C

% Stezenie zawiesin ogdlnych oznaczono w badanej prébce na poziomie 8580 mg/l — jest to warto$¢ szacunkowa, ktéra wykracza
poza akredytowany zakres metody i nie moze postuzy¢ do oceny w obszarze prawnie regulowanym

wykonatl badania: au‘{()l;yzuj acy sprawozdanie:
KIZROWHIK LABORATGRIUM

Omecholista. Moanna albata

(czytelny podpis) dr Gné@c%j’c‘m{}?g‘ Mabura
KONIEC SPRAWQZDANIA

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do prébek dostarczonych przez Klienta lub pobranych na jego zlecenie.
Sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorjum, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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